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Cámara de resolución de 1920 x 1080

Considerando que además del microscopio se solicita una pantalla de TV de 55 para proyección de las imágenes en el laboratorio consideramos que la resolución mínima de la cámara debería ser de 20 megapixeles, con esto los usuarios aseguran una proyección de imágenes de alta resolución sin perder ningún detalle al momento de la proyección en un monitor de 55 pulgadas o más.

Por tanto tendría a bien el comité solicitar una cámara de 20 megapixeles  de alta resolución de la misma marca del microscopio que genere imágenes de alta resolución en un monitor de 55 pulgadas o mayor
	Se puede aceptar una mejor resolución con cámara de 20 MP compatible con el equipo, no necesariamente de la misma marca del microscopio.
	Lote 18, numeral 2.2 Cámara
Cámara de 20 megapixeles  de alta resolución de la misma marca del microscopio que genere imágenes de alta resolución en un monitor de 55 pulgadas o mayor



Debe decir:
	18
	Parte II
Sección VII requisitos de bienes y servicios
	146
	Se solicita
Cámara de resolución de 1920 x 1080
Considerando que además del microscopio se solicita una pantalla de TV de 55 para proyección de las imágenes en el laboratorio consideramos que la resolución mínima de la cámara debería ser de 20 megapixeles, con esto los usuarios aseguran una proyección de imágenes de alta resolución sin perder ningún detalle al momento de la proyección en un monitor de 55 pulgadas o más.
Por tanto tendría a bien el comité solicitar una cámara de 20 megapixeles  de alta resolución de la misma marca del microscopio que genere imágenes de alta resolución en un monitor de 55 pulgadas o mayor.
	Se puede aceptar una mejor resolución con cámara de 20 MP compatible con el equipo, no necesariamente de la misma marca del microscopio.
	Lote 18, numeral 2.2 Cámara
Cámara de 20 megapixeles  de alta resolución no necesariamente de la misma marca del microscopio que genere imágenes de alta resolución en un monitor de 55 pulgadas o mayor



